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Pieszyce, dnia 14 sierpnia 2025 roku 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Dostawa aparatu EMG na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach. 

 
 
Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie: 

usługi 
 

opracowania materiałów edukacyjno-informacyjnych, ich wydruku i dostarczenia do siedziby Zamawiającego 
 

 Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach. 

Adres: 
ul. Królowej Jadwigi 1                                                                                       NIP: 8821847960 
58-250 Pieszyce                                                                                                 Telefon: 74 836 72 27 

Osoba do kontaktów: Katarzyna Jankulowska e-mail: przetargi@przychodniapieszyce.eu 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie aparatu EMG, zwanego dalej Urządzeniem, opisanego 

w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 
2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty 

medyczne 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a. dostawę i uruchomienie Urządzenia; 
b. przeszkolenie osób obsługujących Urządzenie w zakresie jego użytkowania, bieżącej eksploatacji i 

konserwacji; 
c. udzielenie gwarancji na minimalny okres 24 m-c oraz na zasadach wskazanych we wzorze umowy. 

 

2.  Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 
Oferowane Urządzenie musi spełniać wymogi Zamawiającego podane w załączniku nr 1 do zapytania 
ofertowego. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 
do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

4. Z wykonawcą zostanie zawarta umowa – wzór umowy stanowi załącznik nr 3. Treść umowy będzie negocjowana 
z wybranym wykonawcą. 

5. Kryteria oceny ofert: 
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 

Kryteria: cena (C) – waga 100% 
2. Maksymalna liczba punktów równa jest określonej wadze kryterium w %. 
3. Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: 

P= [CN / CR] x 100 x 100% 
P - ilość punktów dla kryterium 
CN - najniższa oferowana cena brutto 
CR - cena brutto oferty rozpatrywanej 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt w kryterium cena. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszym zapytaniu oraz zdobędzie najwyższą liczbę punktów w powyższych kryteriach. 

6. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

a. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w pkt. 6.2 zapytania ofertowego. 
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  
a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 
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593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., 
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 ustawy.  

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt a,b,c. 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi 

wykazać brak podstaw do wykluczenia. 
7. Sposób składania ofert. 

Oferty należy składać w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym: 

pisemnie faksem drogą elektroniczną na adres: 
przetargi@przychodniapieszyce.eu 

 

8. Sposób przygotowania oferty:  
Forma elektroniczna: 
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych 
dokumentów należy przesłać na adres e-mail podany w pkt. 7 
albo 
oferta może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej i 
przesłana na adres e-mail podany w pkt. 7. 
 
Kompletna oferta musi zawierać: 
a) wypełniony i podpisany załącznik nr 2 – Formularz oferty; 
b) stosowne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy; 
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego. 

9. Termin składania ofert (termin składania ofert jest to data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego):  
Ofertę należy złożyć do dnia: 25.08.2025 r. 
Godzina: 10:00 

10. Inne istotne postanowienia: 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. Wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień lub 
dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców. 
6. Zamawiający informuje, iż zaleca porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 
7. Zapytanie ofertowe Zamawiającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Otrzymanie w wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia 
przez Zamawiającego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia ze strony Wykonawcy o zawarcie umowy. 

8. Niniejsze zapytanie oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane. 
9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania na każdym etapie bez podania 

przyczyny. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

a. prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą, 
b. przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Dostawa aparatu EMG na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach. 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatu EMG na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska 
w Pieszycach. 

2) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i na własne ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia 
Zamawiającemu do jego siedziby w wyznaczonym dniu, w godzinach od 8.00 do 15.00.  

3) Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) Dostawę, montaż i uruchomienie Urządzenia; 
b) Przeszkolenie osób obsługujących Urządzenie w zakresie jego użytkowania, bieżącej eksploatacji i 

konserwacji; 
c) Udzielenie gwarancji na minimalny okres 24 m-c oraz zasadach wskazanych we wzorze umowy. 

 
2. Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 

a) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane Urządzenie było fabrycznie nowe, model wyprodukowane w 
2024 r. albo 2025 r., niepowystawowe oraz niedemonstracyjne; 

b) Zamawiający wymaga, aby Urządzenie wydane było w oryginalnych opakowaniach producenta; 
c) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane Urządzenie posiadało oznaczenie CE; spełniało wszystkie normy 

PN. 
d) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu łącznie z przedmiotem umowy: 

- Kartę Gwarancyjną. 
- Instrukcję obsługi Urządzenia w języku polskim wraz z paszportem technicznym. 
- Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski. 
- Specyfikę katalogową (handlową) Urządzenia. 
- Wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji Urządzenia. 
- Inne niezbędne dokumenty (opinie, certyfikaty, dopuszczenia – zgodnie z wymogami określonymi 

ustawą o wyrobach medycznych). 
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

L.p. Wymagane parametry: 

1 Podstawowe parametry aparatu: 

2 

Głowica wzmacniaczy: 
1. Impedancja wejściowa: 

a. > 200 MΩ w trybie różnicowym,  
b. > 1000 MΩ w trybie wspólnym. 

2. Poziom szumów przy zwartym wejściu w paśmie 2 Hz – 10 kHz: 0,4 µVrms. 
3. Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych, CMRR: > 124 dB. 
4. Rozdzielczość przetwarzania A/C dla wszystkich sygnałów NCS/EMG/EP: 24 bity. 
5. Regulacja podstawy czasu: 0,1 ms/dz - 16 s/dz. 
6. Filtr górnoprzepustowy – dolna częstotliwość graniczna (-3dB): 0,01 Hz – 3 kHz. 
7. Filtr dolnoprzepustowy – górne częstotliwość graniczna (-3dB): 20 Hz – 13 kHz. 
8. Filtr pasmowy 50 Hz (przeciwzakłóceniowy). 

3 

Stymulator prądowy: 
1. Maksymalne natężenie prądu stymulującego: 100 mA 
2. Czas trwania impulsu stymulującego: 0,02 - 1 ms 
3. Maksymalna częstość stymulacji: 200 Hz 
4. Stymulacja z częstością zmienianą losowo z regulacją procentowego odchylenia od zadanej częstości 

maksymalnej 

4 Budowa aparatu: 

5 

Wózek o specjalizowanej, metalowej, solidnej budowie, wyposażony w: 
1. Duże ogumowane koła z blokadą w 2 kołach,  
2. Wbudowany w sposób trwały komputer PC, 
3. Wbudowany w sposób trwały w podstawę wózka transformator separujący 230/230V 50Hz, 
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4. Wychylno-obrotowe ramię dla głowicy wzmacniaczy i stymulatora prądowego, 
5. Integralny, zamontowany trwale, statyw dla monitora LCD z regulacją w pionie, kącie obrotu i kącie 

nachylenia, 
6. Półkę na jednostkę centralną,  
7. Wysuwaną szufladę na klawiaturę PC,  
8. Półkę dla drukarki,  
9. Kable łączące elementy systemu ukryte wewnątrz wózka, a kabel do głowicy wzmacniaczy wewnątrz 

ramienia 

6 

Jednostka centralna jednomodułowa, bezpośrednio połączona z komputerem za pomocą kabla USB, z 
wbudowanym zespołem stymulatorów: prądowym, słuchowym AEP i wzrokowym VEP, wyposażona w:  

1. Panel sterujący, wyposażony w następujące manipulatory i klawisze funkcyjne: 
a) Wskaźnik zasilania i wskaźnik czuwania 
b) 6 kodowanych kolorami przycisków nawigacyjnych oprogramowania 
c) 12 kodowanych kolorami przycisków funkcyjnych oprogramowania 
d) Przyciski regulacji parametrów prezentacji przebiegów (szybkość przesuwu / poziom czułości) 
e) Przycisk stymulacji pojedynczej, przycisk stymulacji powtarzalnej i wskaźnik stymulacji 
f) Pokrętło regulacji intensywności bodźca oraz przycisk resetowania intensywności bodźca 
g) Przyciski zmiany czasu trwania bodźca stymulującego i przyciski zmiany częstości powtarzania 

bodźców  
h) Pokrętło regulacji głośności dźwięku lub regulacji kursora, przycisk wyciszenia dźwięku, wskaźnik 

głośności i wskaźnik kursora 
i) Przyciski wyboru krzywej / znacznika / wyzwalacza 
j) Blok klawiatury numerycznej 

2. Zespół gniazd do podłączenia: 
a) Głowicy wzmacniaczy 
b) Elektrody stymulującej lub aktywnej rękojeści stymulującej dla stymulacji prądowej 
c) Monitora VEP i gogli VEP dla stymulacji wzrokowej 
d) Zestawu słuchawkowego AEP dla stymulacji akustycznej 
e) Przełącznika nożnego 
f) Zewnętrznej synchronizacji 

7 

Głowica wejściowa, 3-kanałowa, jednomodułowa ze wzmacniaczami EMG/NCS/EP, bezpośrednio 
połączona z aparatem za pomocą kabla UTP, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed 
przypadkowym wypięciem kabla, zamontowana na ruchomym ramieniu wózka, wyposażona w:  

1. 3 zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP, 
2. 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej. 

8 System komputerowy: 

9 

Nowoczesny, wysokiej jakości komputer stacjonarny: 
1. Procesor Intel Core i5 
2. Pamięć RAM: 16 GB 
3. Dysk twardy SSD: 512 GB 
4. Monitor LCD 21,5” 
5. Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) z funkcją automatycznego wydruku 

dwustronnego (duplex) 
6. Klawiatura i mysz komputerowa 
7. Oprogramowanie: Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 2021. 

10 Oprogramowanie diagnostyczne: 

11 

1. Neurografia: 
a) Przewodnictwo ruchowe, 
b) Przewodnictwo czuciowe, 
c) Fala F, 
d) Przewodnictwo odcinkowe (inching), 
e) Przewodnictwo mieszane, 
f) Ruchowe potencjały wywołane (MEP) – wymaga zewnętrznego stymulatora magnetycznego. 

2. Odruch H. 
3. Odruch mrugania. 
4. Próba męczliwości (RNS). 
5. Współczulne odruchy skórne (SSR). 
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6. EMG Ilościowe (QEMG): 
a) EMG spontaniczne (ocena czynności spoczynkowej), 
b) Analiza wielu jednostek ruchowych, 
c) Analiza zapisu interferencyjnego (ocena czynności wysiłkowej), 
d) Analiza w trybie off-line zapisanych sygnałów EMG, 

i) maksymalny czas pojedynczego zapisu: 15 minut, 
ii) liczba zapisów: nieograniczona, 

e) Automatyczna ocena mięśni zgodnie z regułami definiowanymi przez użytkownika. 
7. EMG pojedynczego włókna (SF EMG): 

a) SFEMG wyzwalane szczytem, 
b) Stymulowane SFEMG, 
c) Ocena gęstości włókien. 

8. Specjalne funkcje oprogramowania diagnostycznego: 
a) Możliwość uruchomienia w dowolnym momencie dodatkowych opcji oprogramowania 

diagnostycznego poprzez wpisanie nowego numeru licencji. Bez instalacji jakiegokolwiek 
dodatkowego oprogramowania. 

b) Możliwość zmiany języka oprogramowania diagnostycznego poprzez wybór języka z listy. Bez 
instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. 

c) Automatyczna archiwizacja badań z możliwością określenia po ilu dniach od wykonania i czy 
jedynie badania oznaczone jako zakończone będą automatycznie archiwizowane we wskazanym 
katalogu. 

d) Możliwość wykonania kopii zapasowej bazy danych poprzez pojedyncze naciśnięcie przycisku oraz 
możliwość przywrócenia utworzonej wcześniej kopii zapasowej poprzez wybór kopii z listy. Bez lub 
instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. 

e) Możliwość zabezpieczenia wykonanego badania przed przypadkową kontynuacją podczas 
przeglądu poprzez automatyczne oznaczenie badania jako ukończone po upływie jednej doby od 
jego wykonania i opcjonalnie pod warunkiem wygenerowania raportu z tego badania. 

f) Możliwość przeniesienia, przeglądania, analizy, opisu i wydruku badań wykonanych dotychczas 
użytkowanym aparatem EMG Keypoint, S/N:133,  rok produkcji 2009. 

12 Akcesoria: 

13 

Elektrody jednorazowe: 
1. Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym 

rdzeniem, o wymiarach: ø 0,30 x 25 mm o powierzchni czynnej 0,02 mm2, 25 szt., 1 op. 
2. Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym 

rdzeniem, o wymiarach: ø 0,46 x 37 mm o powierzchni czynnej 0,07 mm2, 25 szt., 1 op. 
3. Jednorazowa samoprzylepna żelowana elektroda do kabla z klamerkami, wymiary 22 x 34 mm, 100 

szt., 10 op. 

14 

Elektrody wielorazowe: 
1. Elektroda powierzchniowa stymulacyjna bipolarna z odłączanym uchwytem, z wkładkami filcowymi ø 

7 mm oddalonymi od siebie o 23 mm, z przewodem ekranowanym 2 m, 1 szt., 2 op. 
2. Elektroda uziemiająca, opaskowa, długość 45 cm, szerokość 2 cm, z odłączanym przewodem ze 

złączem na zatrzask, długość 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm, 1 szt., 1 op. 
3. Elektroda uziemiająca, opaskowa, długość 45 cm, szerokość 2 cm, z odłączanym przewodem ze 

złączem na zatrzask, długość 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm, 1 szt., 1 op. 
4. Elektroda uziemiająca powierzchniowa metalowa, średnica 32 mm, kabel 1,2 m, 1 szt., 1 op. 
5. Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym 1 m, wtyk DIN, 1 szt., 1 op. 

15 

Przewody do elektrod jednorazowych: 
1. Przewód ekranowany do elektrod igłowych jednorazowych, wtyk DIN / Pogo Pin, 150 cm, 1 szt., 1 op. 
2. Kabel ekranowany z klamerkami do jednorazowych elektrod powierzchniowych, 3 klamerki (czarna, 

czerwona, zielona), 1 m, wtyk DIN, 1 szt., 1 op. 

16 

Pasty i żele: 
1. Pasta elektrodowa klejąco-przewodząca Ten20, słoik 228 g, 3 szt., 1 op. 
2. Żel przewodzący do elektrod Signa, tubka 250 g, 1 szt., 1 op. 
3. Pasta ścierna do przygotowania skóry NuPrep, tubka 114 g, 3 szt., 1 op. 

17 
Inne: 

1. Opaska mocująca velcro do mocowania elektrod, 55 cm, 3 szt., 1 op. 
2. Taśma samoprzylepna 3M Transpore, szerokość ok. 2,5 cm, rolka ok. 9 m, 12 szt., 1 op.  
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3. Taśma pomiarowa winylowa samozwijalna, po jednej stronie centymetry, po drugiej cale, 1 szt., 1 op. 

 

  

WARUNKI GWARANCJI  

18 Okres gwarancji urządzenia min. 24 miesiące 

19 
Przegląd techniczny urządzenia bez odrębnej zapłaty w okresie gwarancji w zależności od zaleceń producenta, 
z użyciem części zużywalnych niezbędnych do wymiany podczas przeglądu bez odrębnej zapłaty. 

20 Czas reakcji na zgłoszoną awarię max. 48 h 

21 
Czas naprawy max. do 21 dni, z gwarancją sprzętu zastępczego o tych samych lun podobnych parametrach 
po upływie 14 dni 

22 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – certyfikat producenta dla  
autoryzowanych serwisantów. 

23 Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat od dostawy 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 
Dostawa aparatu EMG na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach. 

 
WYKONAWCA - należy podać: 
NAZWĘ WYKONAWCY: 
ADRES: 
TEL.: 
E-MAIL: 
adres do korespondencji, jeżeli inny niż podany wyżej: ……………………….……………………………………………………… 
 

1. Przedkładając ofertę oświadczam / y, że znany jest mi / nam zakres przedmiotu zamówienia, zrealizuję / 
zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz akceptuje 
/ my wszystkie warunki zawarte w tym zapytaniu, a ponadto oświadczamy, że oferowany przedmiot 
zamówienia spełnia wszystkie wymogi/warunki wskazane w zapytaniu ofertowym oraz oferuję / my  
a) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto .................................złotych 

(słownie:.....................................................................................................................................) 
zawierająca w sobie podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ................................PLN 
(słownie ...................................................................................... PLN) kwota netto: 
……………………………………………………………………………………………….……………………PLN 

b) urządzenie: 

Aparat EMG 

Pełna nazwa aparatu: Podać  

Producent: Podać  

Kraj pochodzenia: Podać  

Rok produkcji Podać  

 

L.p. Wymagane parametry: 

„Tak” albo 
proszę 
wpisać 

parametr 
/wartość 

1 Podstawowe parametry aparatu: 

2 

Głowica wzmacniaczy: 
1. Impedancja wejściowa: 

a. > 200 MΩ w trybie różnicowym,  
b. > 1000 MΩ w trybie wspólnym. 

2. Poziom szumów przy zwartym wejściu w paśmie 2 Hz – 10 kHz: 0,4 µVrms. 
3. Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych, CMRR: > 124 dB. 
4. Rozdzielczość przetwarzania A/C dla wszystkich sygnałów NCS/EMG/EP: 

24 bity. 
5. Regulacja podstawy czasu: 0,1 ms/dz - 16 s/dz. 
6. Filtr górnoprzepustowy – dolna częstotliwość graniczna (-3dB): 0,01 Hz – 

3 kHz. 
7. Filtr dolnoprzepustowy – górne częstotliwość graniczna (-3dB): 20 Hz – 13 

kHz. 
8. Filtr pasmowy 50 Hz (przeciwzakłóceniowy). 

 

3 

Stymulator prądowy: 
1. Maksymalne natężenie prądu stymulującego: 100 mA 
2. Czas trwania impulsu stymulującego: 0,02 - 1 ms 
3. Maksymalna częstość stymulacji: 200 Hz 
4. Stymulacja z częstością zmienianą losowo z regulacją procentowego 

odchylenia od zadanej częstości maksymalnej 

 

4 Budowa aparatu: 

5 
Wózek o specjalizowanej, metalowej, solidnej budowie, wyposażony w: 
1. Duże ogumowane koła z blokadą w 2 kołach,  
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2. Wbudowany w sposób trwały komputer PC, 
3. Wbudowany w sposób trwały w podstawę wózka transformator 

separujący 230/230V 50Hz, 
4. Wychylno-obrotowe ramię dla głowicy wzmacniaczy i stymulatora 

prądowego, 
5. Integralny, zamontowany trwale, statyw dla monitora LCD z regulacją w 

pionie, kącie obrotu i kącie nachylenia, 
6. Półkę na jednostkę centralną,  
7. Wysuwaną szufladę na klawiaturę PC,  
8. Półkę dla drukarki,  
9. Kable łączące elementy systemu ukryte wewnątrz wózka, a kabel do 

głowicy wzmacniaczy wewnątrz ramienia 

6 

Jednostka centralna jednomodułowa, bezpośrednio połączona z komputerem 
za pomocą kabla USB, z wbudowanym zespołem stymulatorów: prądowym, 
słuchowym AEP i wzrokowym VEP, wyposażona w:  

1. Panel sterujący, wyposażony w następujące manipulatory i klawisze 
funkcyjne: 

a) Wskaźnik zasilania i wskaźnik czuwania 
b) 6 kodowanych kolorami przycisków nawigacyjnych oprogramowania 
c) 12 kodowanych kolorami przycisków funkcyjnych oprogramowania 
d) Przyciski regulacji parametrów prezentacji przebiegów (szybkość 

przesuwu / poziom czułości) 
e) Przycisk stymulacji pojedynczej, przycisk stymulacji powtarzalnej i 

wskaźnik stymulacji 
f) Pokrętło regulacji intensywności bodźca oraz przycisk resetowania 

intensywności bodźca 
g) Przyciski zmiany czasu trwania bodźca stymulującego i przyciski 

zmiany częstości powtarzania bodźców  
h) Pokrętło regulacji głośności dźwięku lub regulacji kursora, przycisk 

wyciszenia dźwięku, wskaźnik głośności i wskaźnik kursora 
i) Przyciski wyboru krzywej / znacznika / wyzwalacza 
j) Blok klawiatury numerycznej 

2. Zespół gniazd do podłączenia: 
a) Głowicy wzmacniaczy 
b) Elektrody stymulującej lub aktywnej rękojeści stymulującej dla 

stymulacji prądowej 
c) Monitora VEP i gogli VEP dla stymulacji wzrokowej 
d) Zestawu słuchawkowego AEP dla stymulacji akustycznej 
e) Przełącznika nożnego 
f) Zewnętrznej synchronizacji 

 

7 

Głowica wejściowa, 3-kanałowa, jednomodułowa ze wzmacniaczami 
EMG/NCS/EP, bezpośrednio połączona z aparatem za pomocą kabla UTP, 
standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem 
kabla, zamontowana na ruchomym ramieniu wózka, wyposażona w:  

1. 3 zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP, 
2. 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej. 

 

8 System komputerowy: 

9 

Nowoczesny, wysokiej jakości komputer stacjonarny: 
1. Procesor Intel Core i5 
2. Pamięć RAM: 16 GB 
3. Dysk twardy SSD: 512 GB 
4. Monitor LCD 21,5” 
5. Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) z funkcją 

automatycznego wydruku dwustronnego (duplex) 
6. Klawiatura i mysz komputerowa 
7. Oprogramowanie: Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 2021. 

 

10 Oprogramowanie diagnostyczne: 
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11 

1. Neurografia: 
a) Przewodnictwo ruchowe, 
b) Przewodnictwo czuciowe, 
c) Fala F, 
d) Przewodnictwo odcinkowe (inching), 
e) Przewodnictwo mieszane, 
f) Ruchowe potencjały wywołane (MEP) – wymaga zewnętrznego 

stymulatora magnetycznego. 
2. Odruch H. 
3. Odruch mrugania. 
4. Próba męczliwości (RNS). 
5. Współczulne odruchy skórne (SSR). 
6. EMG Ilościowe (QEMG): 

a) EMG spontaniczne (ocena czynności spoczynkowej), 
b) Analiza wielu jednostek ruchowych, 
c) Analiza zapisu interferencyjnego (ocena czynności wysiłkowej), 
d) Analiza w trybie off-line zapisanych sygnałów EMG, 

i) maksymalny czas pojedynczego zapisu: 15 minut, 
ii) liczba zapisów: nieograniczona, 

e) Automatyczna ocena mięśni zgodnie z regułami definiowanymi przez 
użytkownika. 

7. EMG pojedynczego włókna (SF EMG): 
a) SFEMG wyzwalane szczytem, 
b) Stymulowane SFEMG, 
c) Ocena gęstości włókien. 

8. Specjalne funkcje oprogramowania diagnostycznego: 
a) Możliwość uruchomienia w dowolnym momencie dodatkowych opcji 

oprogramowania diagnostycznego poprzez wpisanie nowego numeru 
licencji. Bez instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. 

b) Możliwość zmiany języka oprogramowania diagnostycznego poprzez 
wybór języka z listy. Bez instalacji jakiegokolwiek dodatkowego 
oprogramowania. 

c) Automatyczna archiwizacja badań z możliwością określenia po ilu 
dniach od wykonania i czy jedynie badania oznaczone jako zakończone 
będą automatycznie archiwizowane we wskazanym katalogu. 

d) Możliwość wykonania kopii zapasowej bazy danych poprzez 
pojedyncze naciśnięcie przycisku oraz możliwość przywrócenia 
utworzonej wcześniej kopii zapasowej poprzez wybór kopii z listy. Bez 
lub instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. 

e) Możliwość zabezpieczenia wykonanego badania przed przypadkową 
kontynuacją podczas przeglądu poprzez automatyczne oznaczenie 
badania jako ukończone po upływie jednej doby od jego wykonania i 
opcjonalnie pod warunkiem wygenerowania raportu z tego badania. 

f) Możliwość przeniesienia, przeglądania, analizy, opisu i wydruku badań 
wykonanych dotychczas użytkowanym aparatem EMG Keypoint, 
S/N:133,  rok produkcji 2009. 

 

12 Akcesoria: 

13 

Elektrody jednorazowe: 
1. Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa stalowa, powlekana 

silikonem, z wolframowym rdzeniem, o wymiarach: ø 0,30 x 25 mm o 
powierzchni czynnej 0,02 mm2, 25 szt., 1 op. 

2. Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa stalowa, powlekana 
silikonem, z wolframowym rdzeniem, o wymiarach: ø 0,46 x 37 mm o 
powierzchni czynnej 0,07 mm2, 25 szt., 1 op. 

3. Jednorazowa samoprzylepna żelowana elektroda do kabla z klamerkami, 
wymiary 22 x 34 mm, 100 szt., 10 op. 
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14 

Elektrody wielorazowe: 
1. Elektroda powierzchniowa stymulacyjna bipolarna z odłączanym 

uchwytem, z wkładkami filcowymi ø 7 mm oddalonymi od siebie o 23 mm, 
z przewodem ekranowanym 2 m, 1 szt., 2 op. 

2. Elektroda uziemiająca, opaskowa, długość 45 cm, szerokość 2 cm, z 
odłączanym przewodem ze złączem na zatrzask, długość 1,5 m, wtyk TP 1,5 
mm, 1 szt., 1 op. 

3. Elektroda uziemiająca, opaskowa, długość 45 cm, szerokość 2 cm, z 
odłączanym przewodem ze złączem na zatrzask, długość 1,5 m, wtyk TP 1,5 
mm, 1 szt., 1 op. 

4. Elektroda uziemiająca powierzchniowa metalowa, średnica 32 mm, kabel 
1,2 m, 1 szt., 1 op. 

5. Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym 1 m, wtyk 
DIN, 1 szt., 1 op. 

 

15 

Przewody do elektrod jednorazowych: 
1. Przewód ekranowany do elektrod igłowych jednorazowych, wtyk DIN / 

Pogo Pin, 150 cm, 1 szt., 1 op. 
2. Kabel ekranowany z klamerkami do jednorazowych elektrod 

powierzchniowych, 3 klamerki (czarna, czerwona, zielona), 1 m, wtyk DIN, 
1 szt., 1 op. 

 

16 

Pasty i żele: 
1. Pasta elektrodowa klejąco-przewodząca Ten20, słoik 228 g, 3 szt., 1 op. 
2. Żel przewodzący do elektrod Signa, tubka 250 g, 1 szt., 1 op. 
3. Pasta ścierna do przygotowania skóry NuPrep, tubka 114 g, 3 szt., 1 op. 

 

17 

Inne: 
1. Opaska mocująca velcro do mocowania elektrod, 55 cm, 3 szt., 1 op. 
2. Taśma samoprzylepna 3M Transpore, szerokość ok. 2,5 cm, rolka ok. 9 m, 

12 szt., 1 op.  
3. Taśma pomiarowa winylowa samozwijalna, po jednej stronie centymetry, 

po drugiej cale, 1 szt., 1 op. 

 

18 WARUNKI GWARANCJI: 

19 Okres gwarancji urządzenia min. 24 miesiące  

20 
Przegląd techniczny urządzenia bez odrębnej zapłaty w okresie gwarancji w 
zależności od zaleceń producenta, z użyciem części zużywalnych niezbędnych 
do wymiany podczas przeglądu bez odrębnej zapłaty. 

 

21 Czas reakcji na zgłoszoną awarię max. 48 h  

22 
Czas naprawy max. do 21 dni, z gwarancją sprzętu zastępczego o tych samych 
lun podobnych parametrach po upływie 14 dni 

 

23 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – certyfikat producenta dla  
autoryzowanych serwisantów. 

 

24 
Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres 
co najmniej 7 lat od dostawy 

 

2. Oświadczam / y, że zapoznałem / zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z wprowadzonymi do niego 
zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnoszę / wnosimy do niego zastrzeżeń 
oraz zdobyłem / zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.  

3. Cena obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy. 
4. Oświadczam / y, że uważam / y się za związanych z niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 
5. Zobowiązuję / -emy się, w przypadku wyboru mojej / naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej 

określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6. Oświadczam / y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień 

otwarcia ofert. 
7. Oświadczam / y, że przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie 

stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 
8. Oświadczam / y , że wypełniłem / my obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (Oświadczenie należy wykreślić w przypadku 
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gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa). 

9. Następujące części zamówienia zamierzam / -y powierzyć podwykonawcom: 

LP 
Wskazanie części zamówienia, których 

wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom  

 

Nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli 
są już znani 

1   

12.Jako załączniki będące integralną częścią oferty załączam / y wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, 

o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ofertę sporządzono dnia .......................... 
       Podpis: 
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Umowa dostawy ………………… 

 
zawarta w dniu ……………………. roku w Pieszycach 
pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach z siedzibą 
w Pieszycach, adres: ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
numerem KRS 0000066398, NIP 8821847960, REGON891100480, który reprezentuje: 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
dalej łącznie zwani Stronami. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż ……………………………….. na potrzeby SP ZOZ Przychodni Miejskiej 

w Pieszycach szczegółowo opisanego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego z dnia 14 sierpnia 2025 roku na Dostawę aparatu EMG na potrzeby SP ZOZ 
Przychodnia Miejska w Pieszycach, zwanego dalej urządzeniem albo przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i na własne ryzyko dostarczyć przedmiot umowy 
Zamawiającemu do jego siedziby wskazanej w komparycji umowy.  

3. Instalacja i uruchomienie Urządzenia nastąpią w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.  
4. Po uruchomieniu urządzeń, Wykonawca przeprowadzi szkolenie na stanowisku pracy personelu 

obsługującego dane urządzenia. Szkolenie może zostać zakończone dopiero po stwierdzeniu przez osobę 
prowadzącą szkolenie, że osoby szkolone posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do obsługi urządzeń. 
Wykonawca po zakończeniu szkolenia sporządzi w 2 egz. protokół ze szkolenia, na którym osoby szkolone 
potwierdzą podpisem odbycie szkolenia. 

 
§ 2 

1. Strony ustalają cenę za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości złotych netto 
(słownie:), do której zostanie doliczony należny podatek VAT. Cena brutto wraz z podatkiem VAT wynosi 
złotych.  

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 
14 dni od daty dostawy i przedłożenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury VAT.  

3. Płatności będą zrealizowane po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. 
4. Cena określona w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić  

za wykonanie przedmiotu umowy. Cena obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy,  
w szczególności cła i podatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy i koszty ubezpieczenia przedmiotu 
umowy w transporcie. 

5. Zapłata dokonana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, 
stosownie do § 6 ust. 2.  

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. W przypadku zwłoki w zapłacie ceny Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki za 

opóźnienie według stopy ustawowej w skali roku zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 
§ 3 

1. Zamawiający wymaga, aby jakość przedmiotu umowy była zgodna z wymaganiami określonymi w załączniku 
nr 1 do umowy, zaś Wykonawca zobowiązuje się taki przedmiot umowy dostarczyć.  

2. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczone przez niego urządzenie jest dobrej jakości, a ponadto 
jest: 
a) fabrycznie nowe, nieużywane i nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych itp., sprawny 

technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do użytkowania, wyprodukowany nie wcześniej niż w 
2024/2025 r., 

b) oznakowane przez producentów w taki sposób (urządzenia i komponenty), aby możliwa była 
identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczone przez niego urządzenie jest dobrej jakości, spełnia 
wszystkie normy PN, posiadało oznaczenie CE. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć dokument potwierdzający 
dopuszczenie urządzeń do obrotu na terytorium RP w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania 
wniosku Zamawiającego. 

 

§ 4 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu łącznie z przedmiotem umowy: 
1) Kartę Gwarancyjną. 
2) Instrukcję obsługi Urządzenia w języku polskim wraz z paszportem technicznym. 
3) Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski. 
4) Specyfikę katalogową (handlową) Urządzenia. 
5) Wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji Urządzenia. 
6) Inne niezbędne dokumenty (opinie, certyfikaty, dopuszczenia – zgodnie z wymogami określonymi ustawą o 

wyrobach medycznych). 
 

§ 5 
1. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy kompletnie z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć, z należytą starannością, zgodnie z opisem, o którym mowa w § 1, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w 
związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy w terminie do 6 tygodni licząc od dnia podpisania 
umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej dwa dni 
robocze przed dniem dostawy przedmiotu umowy. 

 
§ 6 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po zakończeniu dostawy i wykonaniu 
wszelkich obowiązków Wykonawcy wskazanych w umowie. 

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron.  

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5, uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego 
upływem został sporządzony i podpisany przez strony umowy bezusterkowy protokół odbioru. 

4. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wykrytych wad 
w przedmiocie umowy, Strony nie sporządzą protokołu odbioru, a upoważniony przedstawiciel 
Zamawiającego przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do 
przedmiotu umowy.  

5. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie umowy wad w rozumieniu § 7 Umowy, Zamawiający może 
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad, bez 
ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

6. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej umowne wynagrodzenie za 
wykonany przedmiot umowy. 

 
§ 7 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady przedmiotu umowy.  
2. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na okres … miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru.  
3. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność oferowanego przedmiotu umowy 

z opisem zawartym załącznikach do umowy, jego niesprawność lub inne usterki obniżające jego 
funkcjonalność, trwałości lub estetykę. 

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy dostarczony w ramach Umowy jest wolny 
od wad. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, 
w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe 
oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem 
przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich 
wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej. 
 

§ 8 
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres …….. dla Urządzenia, chyba że gwarancja udzielona przez 

producenta obejmuje okres dłuższy lub warunki lepsze niż niżej opisane, wówczas stosuje się ten okres lub 
te warunki. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru całości zamówienia.  

2. W okresie objętym gwarancją Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do 
naprawy urządzenia lub jego części, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w funkcjonowaniu, w 
terminie do 21 dni roboczych od dnia nawiązania kontaktu zgodnie z ust. 4,  

3. W razie wystąpienia wad w funkcjonowaniu urządzenia, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę 
telefonicznie lub mailem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z osobą zlecającą naprawę i uzgodnienia terminu 
naprawy w ciągu 48 h od powiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3. 

5. Usunięcie awarii, wady, usterki, obejmuje również zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w miejscu jego 
użytkowania, następuje w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1. Na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca zutylizuje w wymagany przepisami sposób urządzenie lub elementy 
wymienione w ramach gwarancji.  

6. Wykonawca udostępni Zamawiającemu do bezpłatnej eksploatacji przez okres trwania naprawy, sprzęt 
zastępczy wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż parametry sprzętu wymienianego, gdy czas 
niesprawności urządzenia przekroczy 14 dni licząc od dnia zgłoszenia do tej naprawy.  

7. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi 
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

8. Po okresie gwarancji Wykonawca zapewnia możliwość serwisu pogwarancyjnego realizowanego przez 
punkty serwisowe wskazane przez Wykonawcę, oraz gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 
minimum 7 lat licząc od daty dostawy urządzenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przeglądy techniczne Urządzenia, bez odrębnej zapłaty, w 
okresie gwarancji nie rzadziej niż w terminach określonych w dokumentacji technicznej urządzenia w 
zależności od zaleceń producenta. Wykonawca w okresie objętym gwarancją wykonywać będzie przeglądy 
techniczne Urządzeń z użyciem części zużywalnych niezbędnych do wymiany podczas przeglądu w 
wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia netto określonego 

w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 
b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym 

z powodu niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z warunkami określonymi w załączniku nr 1 
do umowy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1; 

2. Zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej zapłaty. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli szkoda 

przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z powodów nieobjętych karą umowną. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 

wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% 
wartości netto zamówienia.  

 
§ 10 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu.  

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w umowie lub w przepisach prawa, 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w razie niewłaściwego jej wykonania przez 
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Wykonawcę tj. w przypadku nieterminowego wykonywania usług (co najmniej 2 razy), niewykonywania 
zobowiązań lub wykonywania zobowiązań niezgodnie z przyjętymi przez strony w umowie zasadami realizacji.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy w części, Strony zachowują wzajemne świadczenia prawidłowo 
spełnione do dnia odstąpienia od umowy. Wykonawca może żądać jedynie zapłaty wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.  

 
§ 11 

Strony oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
 

§ 12 
Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić jedynie w trybie 
określonym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w 
szczególności Kodeksu cywilnego. 
 

§ 14 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

Wykonawca:        Zamawiający: 
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Załącznik - składany przy podpisywaniu umowy 
 

 
WYKONAWCA - należy podać: 
NAZWĘ WYKONAWCY: 
ADRES: 
TEL.: 
E-MAIL: 

 
OŚWIADCZENIE 

wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w zapytaniu ofertowym w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). 
 
Uprawniony do reprezentowania wykonawcy w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. Dostawa aparatu EMG na 
potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach, oświadczam, że, nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz.U. poz. 835)1. 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
1 Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub 
biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej nakładanej Prezes  
Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł 


